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fl-ifaf'J'a Sofia Influenza FIA Test 


piQQEn'avm'USin : nasal swab 


Qfinnjmijpnaen'a nasal swab 


Flu A pmwln: 90% pmws'H'vns: 95% 
Flu B pmjjVj: 89% pm swims: 96% 



ItfwibEiwtimra'u laanmupftflei'i'a^'inii'KiviSu'Ujnjj'in vnnssjnuwwnn IwmnpmQ 
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1) 1) 

aQailptotm-unlia 1 vmpi viwu^QflilLfnliJLijnn^^'WFi'mswn (Inlmnu 1 Cb) vmufloail 

2-3 jaiAM^w^wiI-da^n ld?iQ'aiJ9'3l’uvia'!ii?uiJa'n^^ # l‘Kimun?i''3W'a'3iJfiijlmf' 

<U dJ 

efoaan^mmrun : nasopharyngeal aspirate Flu A pmsjVi: 99% pmm'UV'ns : 96% 

QfinnfmiJiifoaeh'a nasopharyngeal aspirate Flu B pmwlh: 88% Fmwsnmnt: 96% 
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Itfwibmiwuwihim ttriaflunmaa^luda^ijn 2-3 vmo\ fla(^naw?n?ifinvl(?ianiii suction 
21 21 

lanlileftwnu.viwvlpia-jn'if iiIpi suction mawmjoaurmwsmlinaan vnnT.^maein-j'Uj 

mmwa 


pnaEn-avuiusin : nasopharyngeal swab 
Qfin'mniliaQBei'U nasopharyngeal swab 


Flu A Pmwlh: 97% PmW'2'HVn^: 95% 
Flu B pmoj/ta: 90% pmusomns: 97% 



‘Lwwibtiwtiviirau ilBmnuwQBm'3snn!ih'3^S'un}jn}jnn naaoaiJi^annrMiimh vmu 

21 21 2 

«tQBilw'Hin'|P i n3J septum floor mamailaalumiiviua posterior nasopharynx (?S£J£ 

n^nawtvmwjjnimm) lihijjuaQail 2-3 ?aii l^'^Qail^l’uviaauuiJa'n^sui'lw ulta 

21 21 21 ' 2 

‘und'rwB'til^ijlnn? 

mam^moinh nasopharyngeal wash Flu A pmwta: 99% Fmwsnmnt: 96% 

Qfimjtniimam'j nasopharyngeal wash Flu B pmwta: 88% pmws-uvnt: 96% 




Iftwihmtwwmnf'u waa0ihmaaa4lidB4awn0Qan?tiihtan4im) nfsuanapitn 

21 21 

ilftwntu 1-2 cc iahhQtJLniJifQatih'3?a^^LViual'wtliJnn uaQl$m!beinjjmha4 ■uniifoaeru 

21 
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ekma-ailgiiiann? (iU'wnai'unLnaa^whnn^s'hhl^ifQatJh'twa^h'twhn) 


medic 


ulwi^ mi Pi snnbl Xm 02-197-8652,-3, 081-968-8288 Living 02-940-4528 www.z-medic.com 


















